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Úloha č.2: Měřeńı hysterezńı smyčky balistickým galvanometrem
Abstrakt

V této úloze jsme změřili stacionárńı hysterezńı smyčku neznámého feromagnetika ve
tvaru toroidu pomoćı balistického galvanometru.

1 Úvod

Hystereze materiálu je vlastnost při které aktuálńı stav jeho měřených veličin záviśı na je-
jich předchoźım vývoji. Př́ıkladem hystereze je např́ıklad chováńı stř́ıdavě zatěžované reálné
pružiny, ozubených kol v převodech nebo v našem př́ıpadě závislost magnetické indukce látce
na intenzitě vněǰśıho magnetického pole této ćıvky. Měńı-li se vněǰśı magnetické pole periodicky,
dostáváme jako reakci závislost magnetické indukce v podobě hysterezńı smyčky. Studium hys-
terezńı smyčky feromagnetika je právě obsahem této úlohy.

2 Pracovńı úkoly

1. Změřte hysterezńı smyčku toroidu z dané feromagnetické látky a graficky ji znázorněte.

2. Určete koercitivńı śılu HK a remanenci BR.

3. Diskutujte jak magnetické pole země ovlivňuje měřeńı a zda-li je možné jej s danou
aparaturou měřit.

3 Pomůcky

Balistický galvanometr, Odporová dekáda 0,1 Ω - 100 kΩ, feritový toroid s primárńım a
sekundárńım vinut́ım, 1 vyṕınače, 2 přeṕınače, 1 komutátor, stolńı ampérmetr, normál
vzájemné indukčnosti, propojovaćı vodiče.

4 Základńı pojmy a vztahy

4.1 Hysterezńı smyčka

Předpokládaný tvar hysterezńı smyčky je vidět na obrázku 4.1. Podstatné jsou některé
d̊uležité body hysterezńı smyčky.

• Remanence Br – Velikost zbytkové magnetické indukce magnetické indukce, která v ma-
teriálu z̊ustane po vypnut́ı vněǰśıho magnetického pole, byl-li materiál předt́ım v bodě A
hysterezeferomagnetika.Koercitivńı śılu HK−−intenzitavnějš́ıhomagnetickéhopole, přikterédojdekúplnémuodmagnetováńızkoumanéhovzorku, byl − lipředt́ımvboděA.



•
Obrázek 1: Předpokládaný tvar hysterezńı smyčky feromagnetika

4.2 Měřeńı hysterezńı smyčky balistickým galvanometrem

Schéma experimentálńıho zapojeńı je na obrázku 4.2. Obvod byl napájen zdrojem stej-
nosměrného napět́ı přes vyṕınač a mechanický komutátor, který umožňoval rychlé proho-
zeńı pól̊u napájeńı. Dále byl obvod rozdělen na dvě smyčky s indukčnost́ı, mezi kterými
bylo možné přeṕınat přeṕınačem P1. Přepnut́ı přeṕınače do polohy 1 znamenalo zapo-
jeńı toroidálńıho vzorku do obvodu; poloha 2 sloužila pro měřeńı v referenčńım obvodu
s normálem vzájemné indukčnosti L12 = 0, 33mH. Indukovaný náboj na sekundárńım
vinut́ı ćıvky toroidu, resp. indukčnosti L12 byl měřen balistickým galvanometrem.

Protože měřený vzorek má tvar toroidu bez vzduchové mezery, lze dobře vypoč́ıtat inten-
zitu vněǰśıho magnetického pole buzeného primárńı ćıvkou.

H =
n1I

2πr
, (1)

kde n1 je počet závit̊u magnetizačńı ćıvky, I je proud procházej́ıćı magnetizačńı ćıvkou,
r je poloměr středńı kružnice toroidu.

Elektrický obvod reaguje na rychlou změnu magnetizačńıho proudu proudovým pulzem
na sekundárńı ćıvce toroidu. Změna magnetické indukce vzorku je přitom př́ımo úměrná
náboji, která proteče galvanometrem v měř́ıćım obvodu. Tento náboj je možné měřit
právě pomoćı balistického galvanometru.

Q = K
(ρ)
b λs1, (2)



Obrázek 2: Schéma zapojeńı měř́ıćı aparatury

kde K
(ρ)
b je balistická konstanta, λ je činitel závislý na tlumeńı galvanometru (tedy i na

odporu R), s1 je balistická výchylka galvanometru. Závislost změny magnetické indukce
na výchylce galvanometru je pak dán vztahem vl.

∆B =
RK

(ρ)
b λs1
n2S

. (3)

Měřeńı zkalibrujeme pomoćı normálu indukčnosti L12, kde kde komutujeme proud I =
0.6A. Pro neznámý koeficient RK

(ρ)
b λ pak máme:

RK
(ρ)
b λ =

2L12I1
s∗1

, (4)

kde R je odpor v obvodu s galvanometrem, s∗1 je balistická výchylka při tomto měřeńı,

K
(ρ)
b , λ jsou hledańı činitelé.

Zp̊usob měřeńı balistickým galvanometrem umožňuje měřit pouze změnu magnetické in-
dukce při změně vněǰśıho magnetického pole z bodu A do měřeného bodu; velikost magne-
tické indukce je tak určena až na aditivńı konstantu. Tu ale můžeme určit z předpokladu,
že hysterezńı smyčka je symetrická vzhledem k počátku souřadnic.

4.3 Zobrazeńı hysterezńı smyčky na osciloskopu

Princip měřeńı hysterézńı smyčky na osciloskopu s2 je velmi podobný jako při měřeńı
balistickým galvanometrem. Pouze změnu magnetizačńıho proudu obstarává generátor
stř́ıdavého napět́ı; balistický galvanometr je pak nahrazen integračńım RC obvodem.
Vztah pro magnetickou indukci ve vzorku můžeme zapsat pomoćı transformátorové rov-
nice

U2s = 4fN2SBm, (5)



kde f je kmitočet magnetovaćıho proudu, U2s středńı absolutńı hodnota indukovaného
stř́ıdavého napět́ı, které změř́ıme voltmetrem V, a Bm maximálńı hodnota magnetické
indukce ve vzorku, N2 je počet závit̊u měřićı ćıvky, S je pr̊uřez závit̊u (vzorku).

Kalibrace osy magnetické indukce se provede podle vztahu

Bm =
Us

4fSN2

, (6)

kde Bm je maximálńı hodnota magnetické indukce. 0.8s2Schéma zapojeńı při měřeńı
hysterezńı na osciloskopu

5 Výsledky

Při měřeńı balistickým galvanometrem jsme volili maximálńı proud o velikosti 0.6 A.
Nejprve jsme pomoćı normálu indukčnosti zkalibrovali naše měřeńı. Celkově jsme určili

s [cm] RK
(ρ)
b λ

20,77 1,91·10−5

21,36 1,85·10−5

20,77 1,91·10−5

21,46 1,85·10−5

Tabulka 1:

koeficient RK
(ρ)
b λ = 1, 88 · 10−5.

Tuto kalibračńı konstantu jsme použili pro zobrazeńı stacionárńı hysterezńı smyčky hs.
Měřili jsme od bodu A do bodu E. Za předpokladu, že hysterezńı smyčka je symetrická
podle středu, jsme pro snazš́ı orientaci vykreslili i spodńı část hysterezńı smyčky – jako

”
předpokládaná“ data.

0.8hsNaměřená stacionárńı hysterezńı smyčka.

Z grafu ?? jsme odečetli remanenci a koercitivńı śılu: HK = 17.3Am−1

Br = 5mT

6 Diskuse

6.1 Měřeńı hysterezńı smyčky balistickým galvanometrem

Z grafu ?? je vidět, že po
”
vyzrcadleńı“ má naměřená hysterézńı křivka téměř doko-

nalý tvar. Lepš́ı by však bylo, kdybychom změřili hysterézńı křivku celou, včetně jej́ı
spodńı části. Balistický galvanometr se čas od času samovolně vychýlil ze své rovnovážné
polohy, pravděpodobně kv̊uli vibraćım v mı́stnosti. Proto jsme měřili prováděli vždy bez-
prostředně po utlumeńı v rovnovážné poloze v momentě, kdy se výchylka balistického
galvanometru neměńı.



7 Závěr

Naměřili jsme stacionárńı hysterezńı křivku od bodu A do bodu E. Určili jsme koercitivńı
śılu kl a remanenci kkl. Druhou část úlohy jsme z technických d̊uvod̊u nezměřili.

Reference

[1] http://praktika.fjfi.cvut.cz/Mikrovlny -Zadáńı úlohy


