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Úloha 5: Studium rentgenových spekter Mo a Cu anody

Abstrakt

1 Úvod

1.1 Zadáńı

1. V domáćı př́ıpravě vytvořte graf závislosti energie a vlnové délky zářeńı na úhlu rozptylu
na krystalu LiF. Vycházejte z tabulkových hodnot h a c, mř́ıžkovou konstantu krystalu
berte jako d = 201pm. Položte n = 11.

2. Pomoćı ručńıho ovládáńı rentgenové aparatury PHYWE změřte spektrum rentgenového
zářeńı měděné nebo molybdenové anody při napět́ı 35 kV. Volte skoky poloh G.-M.
poč́ıtače po 1 stupni (otáčeńı krystalu spřažené s goniometrem), proud 0.8 − 1.0 mA.
Počet foton̊u zaznamenaných G.-M. poč́ıtačem v závislosti na energii nebo vlnové délce
vyneste do grafu.

3. Pomoćı softwarového ovládáńı a odeč́ıtáńı dat změřte spektra měděné a molybdenové
anody pro urychlovaćı napět́ı 15 kV, 19 kV, 22 kV a 30 kV. Volte skoky poloh G.-M.
poč́ıtače po 0.250 nebo jemněji, nastavte nejvyšš́ı možný proud. Označte maxima cha-
rakteristického zářeńı pro oba materiály, spoč́ıtejte jejich energii a srovnejte je s tabul-
kovými hodnotami. Měřeńı pro všechna napět́ı na dané anodě vynášejte do jednoho2 grafu
v závislosti na energii nebo vlnové délce.

4. Za použit́ı dř́ıve naměřených spekter určete přibližně hodnotu Planckovy konstanty. Z Brag-
govy rovnice plyne

sinϑ =
hc

2dE
(1)

kde E je energie dopadaj́ıćıho zářeńı. Protože v́ıte, jaká je maximálńı energie, kterou je
ve spektru možné nalézt (Emax = eU), a můžete určit úhel, na kterém spektrum konč́ı, lze
hodnotu h dopoč́ıtat, znáte-li velikosti ostatńıch konstant. Budete postupovat následovně.
Výše uvedenou rovnici lze upravit na tvar

sinϑ =
hc

2de

1

U
(2)

1Pro pozorováńı maxim vyšš́ıch řád̊u než n = 2 by bylo třeba vźıt krystal s menš́ı mř́ıžkovou konstantou,
např. KBr.

2Tj. źıskáte dva grafy - jeden pro molybdenovou a druhý pro měděnou anodu.



kde U je urychlovaćı napět́ı. Vynesete-li do grafu hodnoty sinϑ v závislosti na 1/U , źıskáte
body, které by teoreticky měly ležet na př́ımce. Prolož́ıte-li vynesené hodnoty př́ımkou,
pak z jej́ı směrnice

sinϑ = a.
1

U
a =

hc

2de
(3)

dopoč́ıtáte hodnotu Planckovy konstanty jako

h = a
2de

c
(4)

Nalezenou konstantu h srovnejte s tabulkovou hodnotou.

2 Experimentálńı uspořádáńı a metody

2.1 Pomůcky

35 kV rentgen PHYWE s vyměnitelnou anodou, PC.

2.2 Teoretický úvod

Rozlǐsujeme dva typy vzniku rentgenového zářeńı brzdné a charakteristické. Princip brzdného je
založen na rychle let́ıćıch elektronech, které při interakci s elektrickými poli atomů terče vyzařuj́ı
svou energii ve formě elektromagnetického zářeńı. Toto zářeńı je spojité protože zpomaluj́ıćı
elektron může vyzářit jakoukoliv hodnotu energie avšak maximálně eU , kde U je urychlovaćı
napět́ı, jeho spektrum je spojité a široké. Na rozd́ıl charakteristické zářeńı se vytvář́ı, pomoćı
rychle let́ıćı elektron̊u, které vyrážeńı z anody určitého prvku elektrony v nižš́ıch hladinách.
U těch pak docháźı k přechodu elektron̊u z vyšš́ıch slupek na ty nižš́ı, prázdné a vyzařuj́ı tedy
diskrétńı spektrum zářeńı, tedy alespoň v ideálńım př́ıpadě. Reálně atomy na svých hladinách
lehce zakmitávaj́ı a my můžeme pozorovat špičky (peaky).
Braggova rovnice popisuje rozptyl rentgenového zářeńı na krystalu. Matematickou podmı́ku
pak můžeme jednoduše zapsat rovnićı

nλ = 2d sinϑ. (5)

Pro elektromagnetické vlny plat́ı vztah

E = hν =
hc

λ
, (6)

z těchto dvou předešĺıch vztah̊u dosazeńım jednoho do druhého a dosazeńım n = 1, lze odvodit
vztah 1.

3 Výsledky a postup měřeńı

3.1 Měřeńı spektra rentgenového zářeńı molybdenové anody po-
moćı ručńıho ovládáńı

Zapnuly jsme př́ıstroj rentgen PHYWE a dle návodu se seznámili s ovládaćım panelem. Následně
jsme dle bodu zadáńı 2 začali měřit rentgenové spektrum molybdenové anody, jelikož byla právě



v př́ıstroji. Nastavili jsme tedy urychlovaćı napět́ı 35kV, žhav́ıćı proud katody 1mA a bránu
(gate) na 10s. Začali jsme proměřovat spektrum anody od 3◦ až po 52◦ s krokem 1◦. Ovšem při
zjǐstěńı špičky (peaku), jsme radikálně zjemnili většinou na 0.2◦. Takto naměřenou charakte-
ristiku jsme uvedli na obrázku 1.
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Obrázek 1: Závislost zaznamenaných foton̊u za 1s na vlnové délce, ručńı měřeńı anody Mo.

3.2 Měřeńı spektra rentgenového zářeńı molybdenové a měděné
anody pomoćı poč́ıtačového ř́ızeńı

Zapnuli jsme poč́ıtač a software pro automatické měřeńı. Nastavili jsme parametry měřeńı,
žhav́ıćı proud katody 1mA, počátečńı úhle 2◦, krok 0.2◦, konečný úhel 60◦, bránu (gate) 1s
a provedli jsme čtyři měřeńı pro urychlovaćı napět́ı anody 15, 19, 22, 30kV. Až jsme měli
vše změřeno zaměnili jsme molybdenovou anodu za měděnou a celé měřeńı jsme zopakovali.
Naměřené grafy jsou na obrázćıch 2, 3. Z naměřených hodnot jsme pro oba materiály vybraly
charakteristické špičky (peaky) a přǐradili jim tabulkové hodnoty (určili jsme přechod) podrob-
nosti jsou uvedeny v tabulce 1, 2. Dále jsme pro tyto špičky určili sinθ, které jsme v závislosti
na 1/U vynesli do grafu a proložili, obrázek 4. Z fitu jsme určili hodnoty Planckovy konstanty
hMo = (4.8 ± 0.4)10−34Js, hCu = (4.9 ± 0.3)10−34Js.



Peak[◦] EM [keV ] Řád Přechod ETAB[keV ] δE[%]
8.4 21.129 1 kβ1 19.608 7.76

18.8 19.156 2 kβ1 19.608 2.31
30.0 18.520 3 kα1 + kα2 17.429 6.26
44.4 17.646 4 kα1 + kα2 17.429 1.25

Tabulka 1: Charakteristické špičky molybdenové anody, naměřené i tabulkové hodnoty.

Peak[◦] EM [keV ] Řád Přechod ETAB[keV ] δE[%]
18.0 9.989 1 kβ1 8.905 12.17
20.4 8.855 1 kα1 + kα2 8.037 10.18
41.6 9.298 2 kβ1 8.905 4.41
47.8 8.333 2 kα1 + kα2 8.037 3.69

Tabulka 2: Charakteristické špičky měděné anody, naměřené i tabulkové hodnoty.
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Obrázek 2: Závislost zaznamenaných foton̊u za 1s na vlnové délce, PC měřeńı anody Mo.
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Obrázek 3: Závislost zaznamenaných foton̊u za 1s na vlnové délce, PC měřeńı anody Cu.
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Obrázek 4: Proložeńı závislosti sinθ na 1/U (vlevo: Mo anoda; vpravo: Cu anoda).



4 Diskuse

• V domáćı př́ıpravě jsem vytvořili grafy daných závislost́ı a uvedli jsme je v př́ıloze, jako
obrázky 5,6.

• Pomoćı ručńıho ovladáńı rentgenové aparatury jsem změřili spektrum rentgenového zářeńı
molybdenové anody. Naměřenou závislost jsme vynesli do grafu obrázek 1.

• Rentgenovou aparaturou a softwarovou nádstavbou jsme změřili spektra měděné a molyb-
denové anody pro urychlovaćı napět́ı 15, 19, 22, 30kV. Grafy jsou uvedeny na obrázćıch 2,
3. Označili jsme maxima a určili jejich energii, té jsme pak přǐrazovali tabulkové hodnoty,
podrobnosti v tabulce 1, 2. Pod́ıvame-li se do tabulek zjist́ıme, že relativńı chyba je dosti
vysoká, přesněji se jedná převážně o systematickou chybou. Tedy hodnoty nám vycházeli
řádově o 9% vyšš́ı než tabulkové, s nižš́ımi energiemi tento faktor mizel. Je možné, že
samotný př́ıstroj neńı zcela zkalibrovaný a odchylky se projevuj́ı nejv́ıce právě v té části,
kde je úhel velmi malý, tedy funkce sinus se má dramatičtěǰśı r̊ust.

• Z fitu, obrázek 4, jsme určili hodnotu Planckovy konstanty hMo = (4.8 ± 0.4)10−34Js,
hCu = (4.9 ± 0.3)10−34Js, která se lǐśı od tabulkové hodnoty h = (6.626)10−34Js o 26%.
Tento výsledek je nevalný a dal se předpov́ıdat již z nepřesnosti naměřených maxim
(peak̊u).

5 Závěr

Pomoćı aparatury rentgen PHYWE, jsme změřili charakteristické spektrum rentgenového zářeńı
molybdenové a měděné anody. Z naměřených hodnot jsme určili maxima a pomoćı fitu zjistili
hodnoty Planckovy konstanty hMo = (4.8± 0.4)10−34Js, hCu = (4.9± 0.3)10−34Js, která se lǐśı
od tabulkové hodnoty h = (6.626)10−34Js o 26%.
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